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Suprapubische verblijfskatheter verwisselen
Indien de ballon minder vol moet zijn en er minder milliliter voorgeschreven is, geldt 
dat je na het vullen van de ballon vloeistof moet terugzuigen.

Dit geldt zowel voor het zelfstandig uitvoeren als voor het uitvoeren met een collega. 

Darmspoelen rectaal met canule bij kind & rectumcanule inbrengen
In de lijst met benodigdheden stond ‘glijmiddel arachideolie’. Dit mag je niet gebruiken 
bij zorgvragers met een notenallergie.

Nefrostomiekatheter spoelen
Desinfecteer het aansluitpunt na het spoelen. Dit geldt alleen als je geen 
driewegkraantje gebruikt. 

Vernevelen via centraal zuurstofsysteem of zuurstofcilinder
Zet de zuurstofklok na gebruik nog even aan, zodat de condens uit de slang wordt 
geblazen.


