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Peritoneaal dialyse met TwinBag-systeem 

Het openmaken van het breekpijpje is verwijderd en in de zakken met 

spoelvloeistof zit geen pijpje meer. 

Inhaleren met dosisaerosol en voorzetkamer

Bij een nieuwe dosisaerosol stel je niet meer een teller in voor het aansluiten, 

maar bereken je wanneer de dosisaerosol leeg is. Dit geldt ook bij kinderen en 

inhaleren via een tracheacanule. 

Insuline injecteren

Het controleren van het medicijn en het laten uitvoeren van een dubbele 

controle wanneer nodig, vindt nu plaats voor de voorbereiding in plaats van 

daarna. 

Vernevelen

Let bij het vernevelen op dat je het medicijn alleen met Nacl 0,9% mag 

aanvullen in opdracht van de behandelaar.
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